
ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА

П Р Е Д М Е Т: Захтев за појашњење конкурсне докуметнације за јавну набавку: Медицинска опрема - ЕKГ радна станица, Ергобицикл за оптерећење пацијента, ПЦ спирометријска јединица (спирометар), припадајући ПЦ рачунар саласер принтером; ЈН бр.12/2019 
Овим путем желимо да упутимо захтев за додатно појашњење конкурсне документације. У прилогу бр. 3.1 Врста, техничке карактеристике (спецификације), количина и опис добара, квалитет, дате су тражене минималне техничке карактеристике ПЦ спирометријске јединице (партија 2.), али се из ње не може утврдити да ли је уз спирометар неопходно испоручити и PC рачунар и ако јесте, којих би он требало да буде карактеристика?


ОДГОВОР  КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

За Партију 2 - PC спирометријска јединица (спирометар) није потребно уз спирометар  испоручити и PC рачунар
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КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
